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В ЗАО "ИСО" выпущено три комплекта государственных стандартных образцов для рентге­
носпектрального анализа РГ1-РГ8, РГ10-РГ18 и РГ19-РГ23, позволяющие анализировать широ­
кий круг марок сталей. Показана возможность использования этих комплектов как каждый ком­
плект в отдельности, так и использование всех образцов как единого комплекта.
Оценена возможность применения комплекта РГ1-РГ23 для градуировки эмиссионных спек­
трометров;___________________________________________________________ __________________
Трофимова Алевтина Григорьевна - старший 
научный сотрудник группы спектрального ана­
лиза ИЦ ЗАО "ИСО”.
Область научных интересов: рентгеноспек­
тральный анализ материалов черной метал­
лургии. Исследование комплектов стандарт­
ных образцов для рентгеноспектрального ана­
лиза.
Автор 26 научных публикаций.
Самарина Галина Аркадьевна - заа. группой 
спектрального анализа ИЦ ЗАО "ИСО”.
Область научных интересов: спектральный 
анализ материалов черной металлургии. Ис­
следование комплектов стандартных образ­
цов для спектрального анализа.
Автор 16 научных публикаций.
Игнатенко Татьяна Ивановна - старший на­
учный сотрудник группы спектрального ана­
лиза ЗАО "ИСО”.
Область научных интересов: эмиссионный 
спектральный анализ материалов черной ме­
таллургии. Исследование комплектов стан­
дартных образцов для эмиссионного спект­
рального анализа.
Автор 14 научных публикаций.
Существовавшая до настоящего времени но­
менклатура государственных стандартных об­
разцов (ГСО) химического состава сталей пред­
назначалась, в основном, для нужд химического 
и эмиссионного спектрального анализов. Для 
рентгеноспектрального анализа был выпущен 
только один комплект ЛРГ1-ЛРГ12, который позво­
ляет получить монотонные градуировочные зави­
симости в широком диапазоне контролируемых 
элементов, однако недостатком этого комплекта 
является малое число аттестованных характери­
стик, что затрудняет его применение при работе 
на современных рентгеновскихустановках. Поэто­
му потребовался иной подход при разработке ком­
плектов для рентгеноспектрального анализа.
В результате исследований, проведенных ин­
ститутом стандартных образцов и лабораторией 
РФА Иркутского государственного университета, 
был предложен способ формирования комплек­
тов ГСО для рентгеноспектрального анализа ста­
лей, основанный на учете взаимных влияний эле­
ментов с использованием метода теоретических 
поправок. Полный комплект состоит из 35 образ­
цов и позволяет анализировать более400 различ­
ных марок сталей. При разработке композиции 
комплекта исходили из реальных условий конт­
роля стали на промышленных предприятиях, т. 
е. при минимальном числе образцов были полу­
чены градуировочные характеристики в доста-: 
точно широких диапазонах для 14 элементов.
В настоящее время ЗАО ИСО выпущено три
комплекта ГСО для рентгеноспектрального 
анализа сталей: РГ1 - РГ8 (7 СО) для анализа низ­
ко- и среднелегированных сталей, РГ10 -18 (9 СО) 
для анализа быстрорежущих сталей, комплект 
РГ19 - РГ23 (5 СО) для анализа марганцовистых 
сталей. Оставшиеся образцы из группы высоко­
легированных сталей пока не планируются к вы­
пуску в связи с резким снижением потребности в 
образцах высоколегированных сталей.
Для того, чтобы оценить возможность использо­
вания полного комплекта РГ1-РГ23 для градуиров­
ки рентгеноспектральных установок в ЗАО “ИСО” 
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Рис.1. Градуировочная зависимость для хрома СРМ-25 без учета влияний
Использование метода теоретических попра- для хрома (рис.2) и марганца,
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Рис.2. Градуировочная зависимость для хрома СРМ-25 с введением поправок
плекта с ранее выпущенным комплектом ЛРГІв- 
ЛРГ12в на рентгеновском спектрометре СРМ-25.
Для всех элементов были построены градуи­
ровочные зависимости в диапазонах аттестован­
ных содержаний. Для большинства элементов 
получены единые монотонные зависимости не­
значительным отклонением точек относительно 
установленной линии регрессии. Для хрома, воль­
фрама и марганца (в области малых содержаний) 
наблюдается существенный разброс точек отно­
сительно линии регрессии. На рис. 1 приведена, 
градуировочная зависимость для хрома без уче­
та взаимного влияния элементов.
Для вольфрама не удалось минимизировать 
разброс точек относительно линии регрессии 
(рис.З), что, вероятнее всего, связано с разной 
структурой образцов комплекта.
Как показывает опыт применения ГСО на 
предприятиях отрасли, комплекты образцов
для спектрального анализа используют для 
градуировки различных типов спектральных 
установок, поэтому представляется целесооб­
разным оценить возможность применения ком­
плекта РГ1-РГ23 для градуировки эмиссион­
ных спектрометров.
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Рис.З. Градуировочная зависимость для вольфрама СРМ-25 с введением поправок
В 2000 году в ЗАО “ИСО" был приобретен и вне­
дрен в эксплуатацию эмиссионный спектрометр 
фирмы LECO SA-2000. Современное программ­
ное обеспечение прибора, а также использование 
в качестве источника возбуждения спектра тле­
ющего разряда позволяют получить единые гра­
дуировочные зависимости в широком диапазо­
не определяемых концентраций.
Была проведена совместная съемка ГСО РГ1 - 
РГ23, ЛРГІв-ЛРГІ 2в и ЛГ32в-ЛГ36в на спектро­
метре SA-2000. В качестве примера приведе­
ны градуировочные зависимости для хрома 
(рис.4) и вольфрама (рис.5). Как видно из ри­
сунков, наблюдается хорошая взаимная согла­
сованность образцов комплектов во всем диа­
пазоне аттестованных содержаний, причем 
программа учета взаимных влияний элемен­
тов на спектрометре SA-2000, а также специ­
фика способа возбуждения спектра позволяют 
получить градуировочные зависимости с ми­
нимальным разбросом точек относительно ли­
нии регрессии.
Рис.4. Градуировочная зависимость для хрома, полученная на 
спектрометре SA-2000 фирмы LECO
Рис.4. Градуировочная зависимость для вольфрама, полученная на 
спектрометре SA-2000 фирмы LECO
Ткким образом, проведенные исследования но использование как отдельных комплектов, со-
показали, что образцы серии РГ могут использо- ответствующих определенным маркам, так и пол-
ваться для градуировки как рентгеновских, так ного комплекта РГО-РГ23.
и эмиссионных спектрометров, при этом возмож-
12) RESEARCHES OF MUTUAL CO-ORDINATION BETWEEN CERTIFIED REFERENCE MATERIALS 
РГ1-РГ23 USING DIFFERENT TYPES OF SPECTRAL INSTRUMENTS
A.G.Trofimova, G.A. Samarina, Т.I.Ignatenko
The Institute for Certified Reference Materials has produced three sets of CRMs for X-ray analysis 
РГ1-РГ8, РГ10-РГ18 and РГ19-РГ23В (for analysis of wide range of steel grades). Availability of using 
РГ1-РГ23 set for emissive spectrometers calibration is estimated.
